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实 验 室 认 可 证 书 附 件

附件1-2  认可的校准能力范围

	序号
	测量仪器

名称
	校准
参量
	领域代码
	类别/

典型型号
	规范名称及代号（含年号）
	测量范围
	最佳测量能力（扩展不确定度）
	备注

	1
	耐电压

测试仪
	直流

电压
	0409.01
	高压试验台GSD
	耐电压

测试仪

JJG795-2004
	(0.5-15)

kV
	U=0.5%

k=2
	

	
	
	交流

电压
	0409.02
	
	
	(0.5-15)

kV
	U=0.8%

k=2
	

	
	
	交流

电流
	0409.04
	
	
	(10-400)

mA
	U=0.8%

k=2
	

	2
	环境实验设备

（温度）
	温度
	1504.02
	温度烘箱XG-CN
	环境实验设备温度、湿度校准规范JJF1101-2003
	(-100-400)℃
	U=0.5℃

k=2
	

	3
	火花试

验机
	直流

电压
	0409.01
	火花试验机GP-15-400-1
	橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法

火花试验机JB/T4278.10-1993
	(5-50)kV
	U=0.5%

k=2
	

	
	
	交流

电压
	0409.02
	
	
	
	U=1.2%

k=2
	


